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BULETIN DE ANALIZA NR. 46 / 15.01.2016

Client: S.C. CARPATHIAN SPRINGS S.A.

Adresa: Vatra Dornei, str. Republicii nr. 33, jud. Suceava

Comanda / Contract: 06 / 08.01.2016; 32/ 2014

SAP: 62/11.01.2016

Obiectiv / Perimetru: sursa: Evian — Cachat S.A.E.M.E. Evian Franta

Numar probe: 1

Natura probelor de analizat: Apa minerala naturala’

Identificare proba: evian - apa minerala naturala plata

Prelevat de: client

Data productiei/ora/lot: PRD 06/10/15 19:58

Data expirarii: EXP 06/10/2017 /|

Data primirii probelor: 11.01.2016

Data efectuarii analizelor / incercarilor: 11.01. + 15.01.2016

Proceduri specifice: PS-LAG-CAFCH-A-018, 019, 022, RM-010/1

Tehnici de analiza: spectrometrie de emisie optica cu plasma cuplata inductiv (ICP-OES),
potentiometrie, volumetrie, gravimetrie, spectrofotometrie

Rezultate exprimate in: mg/l, unit. pH
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Ing. chim. Catalina Domintean
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DECLARATIE: Buletinul de analizd se referd numai la probele de analizat mentionate.
Analizele s-au efectuat in conformitate cu referentialele specificate.
(*) - incercare neacreditata.

AVERTISMENT: Se interzice utilizarea fara acordul laboratorului a raportului de incercare (buletinului de analiza) sau/si a
datelor cuprinse in acesta pentru alt scop decéat cel declarat in momentul lansarii comenzii.
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Nr. Denumire Determinare Limita | Unitati Valoare C.MA Pozitia incercarii
crt. proba efectuata de de obtinuta o In lista Anexa la
detectie | masura Certificat RENAR
0 1 2 3 4 5 T 8
Conc. ionilor de . 7,38
; hidrogen 01 b {=21.7°C g N
2 Hidrogencarbonat 3 mg/| 359,95 - 22
3 evian Tg;jg““ secla 1 mg/! 315,4 - 13
sursa:
Evian —
4 Cachat Nitrati 0,10 mg/l 3,63 50 36
S.A.E.M.E.
Evian
5 Franta Calciu 0,01 mg/| 84,23 - 51
6 Magneziu 0,01 mg/| 26,72 - 51
7 Sodiu 0,01 mg/| 6,24 - 51

Observatii: Probele au fost analizate in duplicat, in buletinul de analiza este trecuta valoarea medie.

Redactat: R. Popesc

Sfarsit document

F1-MC-LAG -28/1

Editia 3/02.2013

Revizia 0/02.2013

Exemplar nr. ... din 2

Pag. 2din2




